Стерилизационное оборудование ОГАУЗ «ИГКБ № 8»
	Наименование работы
	Наименование объекта

	Бактериологический контроль работы стерилизационной аппаратуры (биотесты):

	Воздушный стерилизатор,объём стерилизационной камеры до 80куб.дм,включительно ст. Батарейная,ул. Ангарская,11. кабинет стоматолога
	Воздушный стерилизатор 1050 ГП-40 –МО
объём стерилизационной камеры до 80куб.дм,
температурный режим 180 градусов-60минут

	Воздушный стерилизатор,объём стерилизационной камеры до 80куб.дм,включительно .Мамоны.ФАП,кабинет стоматолога
	Воздушный стерилизатор  ГП-40-3,
объём стерилизационной камеры до 80куб.дм,
температурный режим 180 градусов-60минут 


	воздушный стерилизатор, объем стерилизационной камеры до 80 куб.дм.,  включительно
г. Иркутск, ул. Ярославского,300 гинекология
	Воздушный стерилизатор Г\П -80 МО, 
объем стерилизационной камеры до 80 куб.дм,
 температурный режим 180 гр.С., 60 мин.- 

	Шкаф сухо-тепловой, объем стерилизационной камеры до 80 куб.дм.,  включительно
г. Иркутск, ул. Ярославского,300 гинекология
	ШСТ ГП-80-400, 
объем стерилизационной камеры до 80 куб.дм, 
температурный режим 180 гр.С., 60 мин.- 

	Шкаф сухо-тепловой, объем стерилизационной камеры до 80 куб.дм.,  включительно
г. Иркутск, ул. Ярославского,300 гинекология
	Шкаф сухо-тепловой ГП-80-400,
 объем стерилизационной камеры до 80 куб.дм,
 температурный режим 180 гр.С., 60 мин.

	Стерилизатор плазменный универсальный, объем стерилизационной камеры до 150л.,  включительно
г. Иркутск, ул. Ярославского,300 гинекология
	Стерелизатор плазменный универсальный Пластер-100-МедТеКо
объем стерилизационной камеры до 150±10%л.,
режим 1-  (31 ÷ 48)+5% ,
 режим 2 -   (45 ÷ 68) +5%, 
комбинированный режим - (48 ÷ 75) +5%,

	Стерилизатор воздушный, объем стерилизационной камеры до 40 куб.дм.,  включительно
г. Иркутск, ул. Ярославского,300 гинекология
	Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ, 
объем стерилизационной камеры до 40 куб.дм, 
температурный режим 180 гр.С., 60 мин

	Стерелизатор воздушный, объем стерилизационной камеры до 40 куб.дм.,  включительно
г. Иркутск, ул. Ярославского,300 гинекология
	Стерилизатор воздушный ГП-40 МО
 объем стерилизационной камеры до 40куб.дм,
 температурный режим 180 гр.С., 60 мин

	Стерилизатор воздушный, объем стерилизационной камеры до 20 куб.дм.,  включительно
г. Иркутск, ул. Ярославского,300 гинекология
	Стерилизатор воздушный ГП-20 МО
объем стерилизационной камеры до 20куб.дм,
 температурный режим 180 гр.С., 60 мин

	Стерилизатор паровой ГК 100-3                           
г. Иркутск, ул. Баумана, д.214а, ЦСО
	Стерилизатор паровой ГК 100-3                                                                                                          Объем стерилизационной камеры 100 дм3(литров) .                                                   Стерилизация паром - 132 градуса,  давление 0,2МПа(2кгс/см2).экспозиция (время)-20минут.   

	Стерилизатор паровой  ГК 100-3                          
 г. Иркутск, ул. Баумана, д.214а, ЦСО
	Стерилизатор паровой ГК 100-3                                                                                                          Объем стерилизационной камеры 100 дм3(литров) .                                                   Стерилизация паром - 132 градуса,  давление 0,2МПа(2кгс/см2).экспозиция (время)-20минут.   

	Стерилизатор паровой    ГК 100-3                           
г. Иркутск, ул. Образцова,27     ЦСО
	Стерилизатор паровой ГК 100-3                                                                                                          Объем стерилизационной камеры 100 дм3(литров) .                                                   Стерилизация паром - 132 градуса,  давление 0,2МПа(2кгс/см2).экспозиция (время)-20минут.   


	Стерилизатор воздушный  ГП 40-3                           
г. Иркутск, ул. Баумана ,д 214а    ЦСО
	Стерилизатор    воздушный  ГП 40-3                                                                                                                                 Объем стерилизационной камеры 40 дм3(литров) .                                                   Стерилизация горячим воздухом  - 180 градуса, экспозиция (время)-60минут.   

	Стерилизатор воздушный  ГП 40-3                           
г. Иркутск, ул. Баумана ,д 214а    ЦСО
	Стерилизатор    воздушный  ГП 40-3                                                                                                                                 Объем стерилизационной камеры 40 дм3(литров) .                                                   Стерилизация горячим воздухом  - 180 градуса,экспозиция (время)-60минут.   

	Стерилизатор воздушный  ГП 40-3                           
г. Иркутск, ул. Баумана ,д 214а    ЦСО
	Стерилизатор    воздушный  ГП 40-3                                                                                                                                 Объем стерилизационной камеры 40 дм3(литров) .                                                   Стерилизация горячим воздухом  - 180 градуса,экспозиция (время)-60минут.   

	Стерилизатор воздушный  ГП -80                          
г. Иркутск, ул. Баумана ,д 214а    ЦСО
	Стерилизатор    воздушный  ГП- 80                                                                                                                                 Объем стерилизационной камеры 80 дм3(литров) .                                                   Стерилизация горячим воздухом  - 180 градуса,экспозиция (время)-60минут.   

	Стерилизатор воздушный  ГП -80                         
 г. Иркутск, ул. Баумана ,д 214а    ЦСО
	Стерилизатор    воздушный  ГП- 80                                                                                                                                 Объем стерилизационной камеры 80 дм3(литров) .                                                   Стерилизация горячим воздухом  - 180 градуса,экспозиция (время)-60минут.   

	Стерилизатор воздушный  ГП -80                         
 г. Иркутск, ул. Образцова,27   ЦСО
	Стерилизатор    воздушный  ГП- 80                                                                                                                                 Объем стерилизационной камеры 80 дм3(литров) .                                                   Стерилизация горячим воздухом  - 180 градуса,экспозиция (время)-60минут.   

	Стерилизатор воздушный  ГП -80                         
 г. Иркутск, ул. Образцова,27   ЦСО
	Стерилизатор    воздушный  ГП- 80                                                                                                                                 Объем стерилизационной камеры 80 дм3(литров) .                                                   Стерилизация горячим воздухом  - 180 градуса,экспозиция (время)-60минут.   

	Стерилизатор воздушный  ГП -80                         
 г. Иркутск, ул. Образцова,27   ЦСО
	Стерилизатор    воздушный  ГП- 80                                                                                                                                 Объем стерилизационной камеры 80 дм3(литров) .                                                   Стерилизация горячим воздухом  - 180 градуса,экспозиция (время)-60минут.   

	Стерилизатор воздушный  ГП -80                         
 г. Иркутск, ул. Образцова,27   ЦСО
	Стерилизатор    воздушный  ГП- 80                                                                                                                                 Объем стерилизационной камеры 80 дм3(литров) .                                                   Стерилизация горячим воздухом  - 180 градуса,экспозиция (время)-60минут.   

	Стерилизатор паровой  ГК 100-3                           
г. Иркутск, ул. Ярославского,300 
ЦСО
	Стерилизатор паровой ГК 100-3                                                                                                          Объем стерилизационной камеры 100 дм3(литров) .                                                   Стерилизация паром - 132 градуса,  давление 0,2МПа(2кгс/см2).экспозиция (время)-20минут.   

	Стерилизатор паровой    ВК-75г. г. Иркутск, ул. Ярославского,300 
ЦСО
	Стерилизатор паровой ВК -75
Объем стерилизационной камеры-75дм3(литров).                                                   Стерилизация паром - 132 градуса,  давление 0,2МПа(2кгс/см2).экспозиция (время)-20минут.
Стерилизация паром - 120 градуса,  давление 1,1МПа(1,1кгс/см2).экспозиция (время)-45 минут

	[bookmark: _GoBack]Стерилизатор воздушный  ГП 40-3   Витязь г. Иркутск, ул. Ярославского,300 
Приемное отделение
	Стерилизатор    воздушный  ГП 40-3      Витязь
Объем стерилизационной камеры 40 дм3(литров).                                                   Стерилизация горячим воздухом  - 180 градуса, экспозиция (время)-60минут.   

	Стерилизатор воздушный  ГП -80   г. Иркутск, ул. Ярославского,300 
КЛД
	Стерилизатор    воздушный  ГП 80  
Объем стерилизационной камеры 80 дм3(литров).                                                   Стерилизация горячим воздухом  - 180 градуса, экспозиция (время)-60минут.   

	Стерилизатор воздушный  ГП -80   г. Иркутск, ул. Баумана 214а
КЛД
	Стерилизатор    воздушный  ГП 80  
Объем стерилизационной камеры 80 дм3(литров).                                                   Стерилизация горячим воздухом  - 180 градуса, экспозиция (время)-60минут.   

	Стерилизатор воздушный  ГП -80   г. Иркутск, ул. Баумана 214а
КЛД
	Стерилизатор    воздушный  ГП 80  
Объем стерилизационной камеры 80 дм3(литров).                                                   Стерилизация горячим воздухом  - 180 градуса, экспозиция (время)-60минут.   

	Стерилизатор воздушный  ГП -80 Иркутск, ул. Ярославского,300 
Урологическое отделение
	Стерилизатор    воздушный  ГП 80     
Объем стерилизационной камеры 80 дм3(литров).                                                   Стерилизация горячим воздухом  - 180 градуса, экспозиция (время)-60минут.   

	Стерилизатор воздушный  ГП- 80   Иркутск, ул. Ярославского,300 
Урологическое отделение
	Стерилизатор    воздушный  ГП 80      
Объем стерилизационной камеры 80 дм3(литров).                                                   Стерилизация горячим воздухом  - 180 градуса, экспозиция (время)-60минут.   

	Стерилизатор воздушный  ГП- 80 Иркутск, ул. Ярославского,300 
Урологическое отделение
	Стерилизатор    воздушный  ГП 80    
Объем стерилизационной камеры 80 дм3(литров).                                                   Стерилизация горячим воздухом  - 180 градуса, экспозиция (время)-60минут.   

	Стерилизатор воздушный  ГП- 80 Иркутск, ул. Баумана 214а/1
Детская поликлиника, кабинет отоларинголога
	Стерилизатор    воздушный  ГП 80    
Объем стерилизационной камеры 80 дм3(литров).                                                   Стерилизация горячим воздухом  - 180 градуса, экспозиция (время)-60минут.   

	Стерилизатор воздушный  ГП- 80 Иркутск, ул. Баумана 214а/1
Детская поликлиника, Кабинет  хирурга
	Стерилизатор    воздушный  ГП 40    
Объем стерилизационной камеры 40 дм3(литров).                                                   Стерилизация горячим воздухом  - 180 градуса, экспозиция (время)-60минут.   

	Стерилизатор воздушный  ГП- 80 Иркутск, ул. Баумана 214а/1
Детская поликлиника, Кабинет  хирурга
	Стерилизатор    воздушный  ГП 40    
Объем стерилизационной камеры 40 дм3(литров).                                                   Стерилизация горячим воздухом  - 180 градуса, экспозиция (время)-60минут.   



