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___________________/ Ж.В. Есева
«____»____________20___ г. 
М.П

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ
от _12.12.2023г.
[bookmark: _GoBack]
	№ п/п
	Наименование пункта
	Информация

	1.1
	Наименование структурного подразделения
	Главная медицинская сестра

	1.2
	Ответственный исполнитель:
Фамилия, имя, отчество;
Номер контактного телефона
	Главная мед.сестра
Молева Ирина Викторовна
89086421212

	1.3
	Источник финансирования (оставить нужный источник – остальное удалить)
	☐Средства территориального фонда ОМС
☐Средства от приносящей доход деятельности
☐Субсидии бюджета Иркутской области

	1.4
	Наименование объекта закупки товара (работы, услуги)

	Урологические медицинские изделия

	1.5
	Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота)

	Все расходы включены в цену договора

	1.6
	Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ

	С 01.01.2024 по 31.12.2024г.

	1.7
	[bookmark: OLE_LINK1]Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) 

	г.Иркутск, ул. Ярославского д.300, ул.баумана 214А, ул.Баумана 214а/1 

	1.8
	Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)	

	Поставка товара в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки

	1.9
	Начальная (максимальная) цена договора

	542 180 (пятьсот сорок две тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек



















НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

	№ п/п
	Наименование
 Товара, выполнение работ, оказание услуг
	Характеристика и товара, функция или величина параметра
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Катетер Фолея двухходовой Ch 16,
	КТРУ: 32.50.13.190-00006892 - Стерильная гибкая трубка с надувным баллоном на дистальном конце, предназначенная для введения через уретру и удержания в мочевом пузыре для использования в качестве постоянного терапевтического устройства для дренажа мочи; некоторые модели могут также использоваться для инфузии жидкостей (ирригации). Изделие может иметь изогнутый кончик (тип Кудэ) для облегчения процесса введения; некоторые модели могут поставляться с проводником, используемым при возникновении трудностей с введением (например, в случаях увеличенной предстательной железы); изделие не содержит антибактериальных веществ. Изделие, широко известное как катетер Фолея, вводится только профессиональными медицинскими работниками. Это изделие для одноразового использования
Катетер уретральный Фолея 2х-ходовой одноразовый для длительной катетеризации мочевого пузыря. Закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон для фиксации изделия в мочевом пузыре. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря с универсальным коннектором. Канал для раздувания баллона с антивозвратным клапаном для шприца с разъемом Луер. Цветовая кодировка коннектора. Размер: 16 Ch/Fr, наружный диаметр не менее 5,0 не более 5,6мм, внутренний диаметр не менее 3,5 не более 4,1 мм, объем баллона - 30-50 мл, длина катетера – не менее 39 не более 410 мм. Маркировка размера катетера и объема баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Стерильно. В индивидуальной упаковке. Наличие декларации (сертификата) соответствия и регистрационного удостоверения.
	шт
	150

	2
	Катетер Фолея двухходовой Ch 18,
	КТРУ: 32.50.13.190-00006892 - Стерильная гибкая трубка с надувным баллоном на дистальном конце, предназначенная для введения через уретру и удержания в мочевом пузыре для использования в качестве постоянного терапевтического устройства для дренажа мочи; некоторые модели могут также использоваться для инфузии жидкостей (ирригации). Изделие может иметь изогнутый кончик (тип Кудэ) для облегчения процесса введения; некоторые модели могут поставляться с проводником, используемым при возникновении трудностей с введением (например, в случаях увеличенной предстательной железы); изделие не содержит антибактериальных веществ. Изделие, широко известное как катетер Фолея, вводится только профессиональными медицинскими работниками. Это изделие для одноразового использования
Катетер уретральный Фолея 2х-ходовой одноразовый для длительной катетеризации мочевого пузыря. Закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон для фиксации изделия в мочевом пузыре. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря с универсальным коннектором. Канал для раздувания баллона с антивозвратным клапаном для шприца с разъемом Луер. Цветовая кодировка коннектора. Размер: 18 Ch/Fr, наружный диаметр не менее 5,7 не более 6,3 мм, внутренний диаметр не менее 4,2 не более 4,8 мм, объем баллона - 30-50 мл, длина катетера – не менее 39 не более 410 мм. Маркировка размера катетера и объема баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Стерильно. В индивидуальной упаковке. Наличие декларации (сертификата) соответствия и регистрационного удостоверения.
	шт
	1000

	3
	Катетер Фолея двухходовой Ch 20,
	КТРУ: 32.50.13.190-00006892 - Стерильная гибкая трубка с надувным баллоном на дистальном конце, предназначенная для введения через уретру и удержания в мочевом пузыре для использования в качестве постоянного терапевтического устройства для дренажа мочи; некоторые модели могут также использоваться для инфузии жидкостей (ирригации). Изделие может иметь изогнутый кончик (тип Кудэ) для облегчения процесса введения; некоторые модели могут поставляться с проводником, используемым при возникновении трудностей с введением (например, в случаях увеличенной предстательной железы); изделие не содержит антибактериальных веществ. Изделие, широко известное как катетер Фолея, вводится только профессиональными медицинскими работниками. Это изделие для одноразового использования
Катетер уретральный Фолея 2х-ходовой одноразовый для длительной катетеризации мочевого пузыря. Закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон для фиксации изделия в мочевом пузыре. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря с универсальным коннектором. Канал для раздувания баллона с антивозвратным клапаном для шприца с разъемом Луер. Цветовая кодировка коннектора. Размер: 20 Ch/Fr, наружный диаметр не менее 6,4 не более 7,0 мм, внутренний диаметр не менее 4,8 не более 5,4 мм, объем баллона - 30-50 мл, длина катетера – не менее 39 не более 410 мм. Маркировка размера катетера и объема баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Стерильно. В индивидуальной упаковке. Наличие декларации (сертификата) соответствия и регистрационного удостоверения.
	шт
	600

	4
	Катетер Фолея двухходовой Ch 22,
	КТРУ: 32.50.13.190-00006892 - Стерильная гибкая трубка с надувным баллоном на дистальном конце, предназначенная для введения через уретру и удержания в мочевом пузыре для использования в качестве постоянного терапевтического устройства для дренажа мочи; некоторые модели могут также использоваться для инфузии жидкостей (ирригации). Изделие может иметь изогнутый кончик (тип Кудэ) для облегчения процесса введения; некоторые модели могут поставляться с проводником, используемым при возникновении трудностей с введением (например, в случаях увеличенной предстательной железы); изделие не содержит антибактериальных веществ. Изделие, широко известное как катетер Фолея, вводится только профессиональными медицинскими работниками. Это изделие для одноразового использования
Катетер уретральный Фолея 2х-ходовой одноразовый для длительной катетеризации мочевого пузыря. Закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон для фиксации изделия в мочевом пузыре. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря с универсальным коннектором. Канал для раздувания баллона с антивозвратным клапаном для шприца с разъемом Луер. Цветовая кодировка коннектора. Размер: 22 Ch/Fr, наружный диаметр не менее 6,7 не более 7,6 мм, внутренний диаметр не менее 5,3 не более 6,0 мм, объем баллона - 30-50 мл, длина катетера – не менее 39 не более 410 мм. Маркировка размера катетера и объема баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Стерильно. В индивидуальной упаковке. Наличие декларации (сертификата) соответствия и регистрационного удостоверения.
	шт
	500

	5
	Катетер Фолея двухходовой Ch 24,
	КТРУ: 32.50.13.190-00006892 - Стерильная гибкая трубка с надувным баллоном на дистальном конце, предназначенная для введения через уретру и удержания в мочевом пузыре для использования в качестве постоянного терапевтического устройства для дренажа мочи; некоторые модели могут также использоваться для инфузии жидкостей (ирригации). Изделие может иметь изогнутый кончик (тип Кудэ) для облегчения процесса введения; некоторые модели могут поставляться с проводником, используемым при возникновении трудностей с введением (например, в случаях увеличенной предстательной железы); изделие не содержит антибактериальных веществ. Изделие, широко известное как катетер Фолея, вводится только профессиональными медицинскими работниками. Это изделие для одноразового использования
Катетер уретральный Фолея 2х-ходовой одноразовый для длительной катетеризации мочевого пузыря. Закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон для фиксации изделия в мочевом пузыре. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря с универсальным коннектором. Канал для раздувания баллона с антивозвратным клапаном для шприца с разъемом Луер. Цветовая кодировка коннектора. Размер: 24 Ch/Fr, наружный диаметр не менее7,7 не более 8,3 мм, внутренний диаметр не менее 5,9 не более 6,5 мм, объем баллона - 30-50 мл, длина катетера – не менее 39 не более 410 мм. Маркировка размера катетера и объема баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Стерильно. В индивидуальной упаковке. Наличие декларации (сертификата) соответствия и регистрационного удостоверения.
	шт
	150

	6
	Катетер Фолея трехходовой Ch 16,
	КТРУ: 32.50.13.190-00006892 - Стерильная гибкая трубка с надувным баллоном на дистальном конце, предназначенная для введения через уретру и удержания в мочевом пузыре для использования в качестве постоянного терапевтического устройства для дренажа мочи; некоторые модели могут также использоваться для инфузии жидкостей (ирригации). Изделие может иметь изогнутый кончик (тип Кудэ) для облегчения процесса введения; некоторые модели могут поставляться с проводником, используемым при возникновении трудностей с введением (например, в случаях увеличенной предстательной железы); изделие не содержит антибактериальных веществ. Изделие, широко известное как катетер Фолея, вводится только профессиональными медицинскими работниками. Это изделие для одноразового использования.
Катетер уретральный Фолея 3х-ходовой одноразовый для длительной катетеризации мочевого пузыря. Закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон для фиксации изделия в мочевом пузыре. Отдельный канал для введения медикаментов в полость мочевого пузыря. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря с универсальным коннектором. Канал для раздувания баллона с антивозвратным клапаном для шприца с разъемом Луер. Цветовая кодировка коннектора. Размер: 16 Ch/Fr, наружный диаметр не менее 5,0 не более 5,6 мм, внутренний диаметр не менее 3,5 не более 4,1 мм объем баллона - 30-50 мл, длина катетера не менее 390 мм не более 410мм.  Маркировка размера катетера и объема баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Стерильно. В индивидуальной упаковке. Наличие декларации (сертификата) соответствия и регистрационного удостоверения.
	шт
	50

	7
	Катетер Фолея трехходовой Ch 20,
	КТРУ: 32.50.13.190-00006892 - Стерильная гибкая трубка с надувным баллоном на дистальном конце, предназначенная для введения через уретру и удержания в мочевом пузыре для использования в качестве постоянного терапевтического устройства для дренажа мочи; некоторые модели могут также использоваться для инфузии жидкостей (ирригации). Изделие может иметь изогнутый кончик (тип Кудэ) для облегчения процесса введения; некоторые модели могут поставляться с проводником, используемым при возникновении трудностей с введением (например, в случаях увеличенной предстательной железы); изделие не содержит антибактериальных веществ. Изделие, широко известное как катетер Фолея, вводится только профессиональными медицинскими работниками. Это изделие для одноразового использования.
Катетер уретральный Фолея 3х-ходовой одноразовый для длительной катетеризации мочевого пузыря. Закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон для фиксации изделия в мочевом пузыре. Отдельный канал для введения медикаментов в полость мочевого пузыря. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря с универсальным коннектором. Канал для раздувания баллона с антивозвратным клапаном для шприца с разъемом Луер. Цветовая кодировка коннектора. Размер: 20 Ch/Fr, наружный диаметр не менее 6,4 не более 7,0 мм, внутренний диаметр не менее 4,8 не более 5,4 мм объем баллона - 30-50 мл, длина катетера не менее 390 мм не более 410мм.  Маркировка размера катетера и объема баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Стерильно. В индивидуальной упаковке. Наличие декларации (сертификата) соответствия и регистрационного удостоверения.
	шт
	50

	8
	Катетер Фолея трехходовой Ch 22,
	КТРУ: 32.50.13.190-00006892 - Стерильная гибкая трубка с надувным баллоном на дистальном конце, предназначенная для введения через уретру и удержания в мочевом пузыре для использования в качестве постоянного терапевтического устройства для дренажа мочи; некоторые модели могут также использоваться для инфузии жидкостей (ирригации). Изделие может иметь изогнутый кончик (тип Кудэ) для облегчения процесса введения; некоторые модели могут поставляться с проводником, используемым при возникновении трудностей с введением (например, в случаях увеличенной предстательной железы); изделие не содержит антибактериальных веществ. Изделие, широко известное как катетер Фолея, вводится только профессиональными медицинскими работниками. Это изделие для одноразового использования.
Катетер уретральный Фолея 3х-ходовой одноразовый для длительной катетеризации мочевого пузыря. Закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон для фиксации изделия в мочевом пузыре. Отдельный канал для введения медикаментов в полость мочевого пузыря. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря с универсальным коннектором. Канал для раздувания баллона с антивозвратным клапаном для шприца с разъемом Луер. Цветовая кодировка коннектора. Размер: 22 Ch/Fr, наружный диаметр не менее 6,7 не более 7,6 мм, внутренний диаметр не менее 5,3 не более 6,0 мм объем баллона - 30-50 мл, длина катетера не менее 390 мм не более 410мм.  Маркировка размера катетера и объема баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Стерильно. В индивидуальной упаковке. Наличие декларации (сертификата) соответствия и регистрационного удостоверения.
	шт
	50

	9
	Катетер Фолея трехходовой Ch 24,
	КТРУ: 32.50.13.190-00006892 - Стерильная гибкая трубка с надувным баллоном на дистальном конце, предназначенная для введения через уретру и удержания в мочевом пузыре для использования в качестве постоянного терапевтического устройства для дренажа мочи; некоторые модели могут также использоваться для инфузии жидкостей (ирригации). Изделие может иметь изогнутый кончик (тип Кудэ) для облегчения процесса введения; некоторые модели могут поставляться с проводником, используемым при возникновении трудностей с введением (например, в случаях увеличенной предстательной железы); изделие не содержит антибактериальных веществ. Изделие, широко известное как катетер Фолея, вводится только профессиональными медицинскими работниками. Это изделие для одноразового использования.
Катетер уретральный Фолея 3х-ходовой одноразовый для длительной катетеризации мочевого пузыря. Закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон для фиксации изделия в мочевом пузыре. Отдельный канал для введения медикаментов в полость мочевого пузыря. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря с универсальным коннектором. Канал для раздувания баллона с антивозвратным клапаном для шприца с разъемом Луер. Цветовая кодировка коннектора. Размер: 24 Ch/Fr, наружный диаметр не менее 7,7 не более 8,3 мм, внутренний диаметр не менее 5,9 не более 6,5 мм объем баллона - 30-50 мл, длина катетера не менее 390 мм не более 410мм.  Маркировка размера катетера и объема баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Стерильно. В индивидуальной упаковке. Наличие декларации (сертификата) соответствия и регистрационного удостоверения.
	шт
	100

	10
	Катетер Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием, Ch 22
	КТРУ: 32.50.13.190-00006892 - Стерильная гибкая трубка с надувным баллоном на дистальном конце, предназначенная для введения через уретру и удержания в мочевом пузыре для использования в качестве постоянного терапевтического устройства для дренажа мочи; некоторые модели могут также использоваться для инфузии жидкостей (ирригации). Изделие может иметь изогнутый кончик (тип Кудэ) для облегчения процесса введения; некоторые модели могут поставляться с проводником, используемым при возникновении трудностей с введением (например, в случаях увеличенной предстательной железы); изделие не содержит антибактериальных веществ. Изделие, широко известное как катетер Фолея, вводится только профессиональными медицинскими работниками. Это изделие для одноразового использования.
Катетер уретральный Фолея 3х-ходовой одноразовый для длительной катетеризации мочевого пузыря. Закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Для легкого и комфортного введения катетера в уретру, без риска получения травм – наличие гидрофильного покрытия из поливинилпирролидона. Раздуваемый баллон для фиксации изделия в мочевом пузыре. Отдельный канал для введения медикаментов в полость мочевого пузыря. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря с универсальным коннектором. Канал для раздувания баллона с антивозвратным клапаном для шприца с разъемом Луер. Цветовая кодировка коннектора. Размер: 22 Ch/Fr, наружный диаметр не менее 6,7 не более 7,6 мм, внутренний диаметр не менее 5,3 не более 6,0 мм объем баллона - 30-50 мл, длина катетера не менее 390 мм не более 410мм.  Маркировка размера катетера и объема баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Стерильно. В индивидуальной упаковке. Наличие декларации (сертификата) соответствия и регистрационного удостоверения.
	шт
	50

	11
	Катетер Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием, Ch 26
	КТРУ: 32.50.13.190-00006892 - Стерильная гибкая трубка с надувным баллоном на дистальном конце, предназначенная для введения через уретру и удержания в мочевом пузыре для использования в качестве постоянного терапевтического устройства для дренажа мочи; некоторые модели могут также использоваться для инфузии жидкостей (ирригации). Изделие может иметь изогнутый кончик (тип Кудэ) для облегчения процесса введения; некоторые модели могут поставляться с проводником, используемым при возникновении трудностей с введением (например, в случаях увеличенной предстательной железы); изделие не содержит антибактериальных веществ. Изделие, широко известное как катетер Фолея, вводится только профессиональными медицинскими работниками. Это изделие для одноразового использования.
Катетер уретральный Фолея 3х-ходовой одноразовый для длительной катетеризации мочевого пузыря. Закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Для легкого и комфортного введения катетера в уретру, без риска получения травм – наличие гидрофильного покрытия из поливинилпирролидона. Раздуваемый баллон для фиксации изделия в мочевом пузыре. Отдельный канал для введения медикаментов в полость мочевого пузыря. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря с универсальным коннектором. Канал для раздувания баллона с антивозвратным клапаном для шприца с разъемом Луер. Цветовая кодировка коннектора. Размер: 26 Ch/Fr, наружный диаметр не менее 8,4 не более 9,0 мм, внутренний диаметр не менее 6,6 не более 7,1 мм объем баллона - 30-50 мл, длина катетера не менее 390 мм не более 410мм.  Маркировка размера катетера и объема баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Стерильно. В индивидуальной упаковке. Наличие декларации (сертификата) соответствия и регистрационного удостоверения.
	шт
	50

	12
	Катетер урологический Фолея трехходовой с дополнительным баллоном Ch 16
	КТРУ: 32.50.13.190-00006892 - Стерильная гибкая трубка с надувным баллоном на дистальном конце, предназначенная для введения через уретру и удержания в мочевом пузыре для использования в качестве постоянного терапевтического устройства для дренажа мочи; некоторые модели могут также использоваться для инфузии жидкостей (ирригации). Изделие может иметь изогнутый кончик (тип Кудэ) для облегчения процесса введения; некоторые модели могут поставляться с проводником, используемым при возникновении трудностей с введением (например, в случаях увеличенной предстательной железы); изделие не содержит антибактериальных веществ. Изделие, широко известное как катетер Фолея, вводится только профессиональными медицинскими работниками. Это изделие для одноразового использования.
Катетер уретральный Фолея 3х-ходовой одноразовый для длительной катетеризации мочевого пузыря. Закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон для фиксации изделия в мочевом пузыре. Отдельный канал для введения медикаментов в полость мочевого пузыря. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря с универсальным коннектором. Канал для раздувания баллона с антивозвратным клапаном для шприца с разъемом Луер. Цветовая кодировка коннектора. Размер: 16 Ch/Fr, наружный диаметр не менее 5,0 не более 5,6 мм, внутренний диаметр не менее 3,5 не более 4,1 мм объем баллона №1 – не более 30, объем баллона №2 не более 50 мл, длина катетера не менее 390 мм не более 410мм.  Маркировка размера катетера и объема баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Стерильно. В индивидуальной упаковке. Наличие декларации (сертификата) соответствия и регистрационного удостоверения.
	шт
	50

	13
	Катетер урологический Фолея трехходовой с дополнительным баллоном Ch 18
	КТРУ: 32.50.13.190-00006892 - Стерильная гибкая трубка с надувным баллоном на дистальном конце, предназначенная для введения через уретру и удержания в мочевом пузыре для использования в качестве постоянного терапевтического устройства для дренажа мочи; некоторые модели могут также использоваться для инфузии жидкостей (ирригации). Изделие может иметь изогнутый кончик (тип Кудэ) для облегчения процесса введения; некоторые модели могут поставляться с проводником, используемым при возникновении трудностей с введением (например, в случаях увеличенной предстательной железы); изделие не содержит антибактериальных веществ. Изделие, широко известное как катетер Фолея, вводится только профессиональными медицинскими работниками. Это изделие для одноразового использования.
Катетер уретральный Фолея 3х-ходовой одноразовый для длительной катетеризации мочевого пузыря. Закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон для фиксации изделия в мочевом пузыре. Отдельный канал для введения медикаментов в полость мочевого пузыря. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря с универсальным коннектором. Канал для раздувания баллона с антивозвратным клапаном для шприца с разъемом Луер. Цветовая кодировка коннектора. Размер: 18 Ch/Fr, наружный диаметр не менее 5,7 не более 6,3 мм, внутренний диаметр не менее 4,2 не более 4,8 мм объем баллона №1 – не более 30, объем баллона №2 не более 50 мл, длина катетера не менее 390 мм не более 410мм.  Маркировка размера катетера и объема баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Стерильно. В индивидуальной упаковке. Наличие декларации (сертификата) соответствия и регистрационного удостоверения.
	шт
	50

	14
	Катетер уретральный Нелатона Ch 08
	КТРУ 32.50.13.190-00006894. Гибкая трубка для разового трансуретрального введения в мочевой пузырь самим пациентом или медработником с целью его опорожнения, как правило, при неспособности к самостоятельному мочеиспусканию. Обычно изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), может иметь смазочное покрытие (например, приобретающее гладкую, слизистую структуру при контакте с водой). Дистальный конец может иметь различные конструкции (например, с отверстием в торце или в боковых стенках). Проксимальный конец обычно подсоединяется к мочесборнику. Стерильное изделие одноразового использования.
Внешний диаметр катетера от 2,5 до 3,0 мм, внутренний – от 1,5 до 1,9мм. Эффективная длина не менее 38см. Материал изготовления термопластический поливинилхлорид (под воздействием температуры тела материал размягчается и становится мягким, таким образом становясь удобным и комфортным в применении), отсутствие латекса. Наличие гладкой, специально обработанной поверхности, для легкого введения с отсутствием необходимости в дополнительной смазке. Рабочий конец должен быть закрытый, закругленной формы. Катетер должен иметь два латеральных отверстия эллипсовидной формы, для отведения мочи и оптимальной скорости ее дренирования. Наличие универсального воронкообразного коннектора, внешние диаметр воронкообразного коннектора не более 12мм, внутреннего – не более 8мм, для возможности присоединения различных типов мочеприемника. Наличие цветовой маркировки в соответствии с международными стандартами. Стерильная индивидуальная упаковка, со сроком годности не менее 5 лет. 
	шт
	100

	15
	Катетер уретральный Нелатона Ch 10
	КТРУ 32.50.13.190-00006894. Гибкая трубка для разового трансуретрального введения в мочевой пузырь самим пациентом или медработником с целью его опорожнения, как правило, при неспособности к самостоятельному мочеиспусканию. Обычно изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), может иметь смазочное покрытие (например, приобретающее гладкую, слизистую структуру при контакте с водой). Дистальный конец может иметь различные конструкции (например, с отверстием в торце или в боковых стенках). Проксимальный конец обычно подсоединяется к мочесборнику. Стерильное изделие одноразового использования.
 Внешний диаметр катетера от 3,1 до 3,5 мм, внутренний – от 2,1 до 2,5мм. Эффективная длина не менее 38см. Материал изготовления термопластический поливинилхлорид (под воздействием температуры тела материал размягчается и становится мягким, таким образом становясь удобным и комфортным в применении), отсутствие латекса. Наличие гладкой, специально обработанной поверхности, для легкого введения с отсутствием необходимости в дополнительной смазке. Рабочий конец должен быть закрытый, закругленной формы. Катетер должен иметь два латеральных отверстия эллипсовидной формы, для отведения мочи и оптимальной скорости ее дренирования. Наличие универсального воронкообразного коннектора, внешние диаметр воронкообразного коннектора  не более 12мм, внутреннего – не более 8мм, для возможности присоединения различных типов мочеприемника. Наличие цветовой маркировки в соответствии с международными стандартами. Стерильная индивидуальная упаковка, со сроком годности не менее 5 лет. 
	шт
	500

	16
	Катетер уретральный Нелатона Ch 12
	КТРУ 32.50.13.190-00006894. Гибкая трубка для разового трансуретрального введения в мочевой пузырь самим пациентом или медработником с целью его опорожнения, как правило, при неспособности к самостоятельному мочеиспусканию. Обычно изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), может иметь смазочное покрытие (например, приобретающее гладкую, слизистую структуру при контакте с водой). Дистальный конец может иметь различные конструкции (например, с отверстием в торце или в боковых стенках). Проксимальный конец обычно подсоединяется к мочесборнику. Стерильное изделие одноразового использования.
 Внешний диаметр катетера от 3,7 до 4,2 мм, внутренний – от 2,6 до 3,0 мм. Эффективная длина не менее 38см. Материал изготовления термопластический поливинилхлорид (под воздействием температуры тела материал размягчается и становится мягким, таким образом становясь удобным и комфортным в применении), отсутствие латекса. Наличие гладкой, специально обработанной поверхности, для легкого введения с отсутствием необходимости в дополнительной смазке. Рабочий конец должен быть закрытый, закругленной формы. Катетер должен иметь два латеральных отверстия эллипсовидной формы, для отведения мочи и оптимальной скорости ее дренирования. Наличие универсального воронкообразного коннектора, внешние диаметр воронкообразного коннектора не более 12мм, внутреннего – не более 8мм, для возможности присоединения различных типов мочеприемника. Наличие цветовой маркировки в соответствии с международными стандартами. Стерильная индивидуальная упаковка, со сроком годности не менее 5 лет. 
	шт
	400

	17
	Катетер уретральный Нелатона Ch 14
	КТРУ 32.50.13.190-00006894. Гибкая трубка для разового трансуретрального введения в мочевой пузырь самим пациентом или медработником с целью его опорожнения, как правило, при неспособности к самостоятельному мочеиспусканию. Обычно изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), может иметь смазочное покрытие (например, приобретающее гладкую, слизистую структуру при контакте с водой). Дистальный конец может иметь различные конструкции (например, с отверстием в торце или в боковых стенках). Проксимальный конец обычно подсоединяется к мочесборнику. Стерильное изделие одноразового использования.
 Внешний диаметр катетера от 4,5 до 5,0 мм, внутренний – от 3,0 до 3,5мм. Эффективная длина не менее 38см. Материал изготовления термопластический поливинилхлорид (под воздействием температуры тела материал размягчается и становится мягким, таким образом становясь удобным и комфортным в применении), отсутствие латекса. Наличие гладкой, специально обработанной поверхности, для легкого введения с отсутствием необходимости в дополнительной смазке. Рабочий конец должен быть закрытый, закругленной формы. Катетер должен иметь два латеральных отверстия эллипсовидной формы, для отведения мочи и оптимальной скорости ее дренирования. Наличие универсального воронкообразного коннектора, внешние диаметр воронкообразного коннектора  не более 12мм, внутреннего – не более 8мм, для возможности присоединения различных типов мочеприемника. Наличие цветовой маркировки в соответствии с международными стандартами. Стерильная индивидуальная упаковка, со сроком годности не менее 5 лет. 
	шт
	1500

	
	Итого цена договора
	
	542 180, 00



Приложение к заявке:
1. Коммерческое предложение ООО «Сибмедсервис» (указать организацию 1)
2. Коммерческое предложение _ООО фирма «Медина» (указать организацию 2)
3. Коммерческое предложение _ООО «Брегис» (указать организацию 3)

Либо: Локальный сметный ресурсный расчет на _____________________________
	




Руководитель структурного подразделения _______________/_____Молева И.В.____/
                                                                                                         Подпись                                     ФИО
