УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

___________________/ Ж.В. Есева

«____»____________2023 г. 

М.П

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ
от ___________2023г.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Информация

	1.1
	Наименование структурного подразделения
	Профамбулатория (Партизанская 74ж) 

	1.2
	Ответственный исполнитель:
Фамилия, имя, отчество;
Номер контактного телефона
	Молева И.В.
Главная м/с
50-06-72


	1.3
	Источник финансирования
	☐Средства территориального фонда ОМС
☐Средства от приносящей доход деятельности
☐Субсидии бюджета Иркутской области

	1.4
	ОКПД2
	32.50.50.190

	1.5
	Наименование объекта закупки товара (работы, услуги)
	Устройство для исследования вибрационной чувствительности

	1.6
	Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота)

	Цена с учетом налогов, сборов, НДС, трудозатрат, доставки товара, погрузки/выгрузки, подъема и спуска товара на этаж, складирования товара в помещении указанном заказчиком. Расходы на исполнение обязательств по замене товара с недостатком

	1.7
	Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ
	 30 календарных дней

	1.8
	[bookmark: OLE_LINK1]Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги)

	Партизанская 74ж

	1.9
	Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)	
	

	2.0
	Начальная (максимальная) цена договора
	540 000,00





























НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	№ п/п
	Наименование
 товара, работ, услуг
	Характеристика товара, работ, услуг, функция или величина параметра
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Устройство для исследования вибрационной чувствительности
	Указаны в Таблице 1
	Шт.
	[bookmark: _GoBack]1



Таблица 1
	№
п/п
	Функции, количественные характеристики
 и комплектация
	Наличие функций или величина параметра

	1.
	Прибор предназначен для проведения диагностических исследований симптомов полинейропатии в клинических и в поликлинических условиях, исследований симптомов вибрационной болезни.
	Наличие

	2.
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ, бессрочно
	Наличие

	2.1
	Декларация о соответствии
	Наличие

	3.
	Состав прибора
	

	3.1
	Блок вибротестера с органами управления и индикаторами на передней панели для визуализации режимов работы и результатов обследования
	Наличие

	3.2
	Внешний блок питания с гальванической развязкой, с кабелем питания
	Наличие

	3.3
	Вибратор 1  
	Наличие

	3.4
	Подставка под вибратор для  исследования на верхних конечностях 
	Наличие

	3.5
	Возможность доукомплектования Вибратором 2 с Подставкой под вибратор для  исследования на нижних конечностях (стопах, лодыжке, коленной чашечке)
	Наличие

	3.6
	Кнопка регистрации ответной реакции пациента 
	Наличие

	3.7
	Возможность доукомплектования Электронным блоком термостимулятора с Модулем температурного воздействия и Модулем ответа пациента
	Наличие

	3.8
	Возможность доукомплектования Персональным компьютером / ноутбуком
	Наличие

	3.9
	ПО Вибротестер
	Наличие

	3.10
	Кабель интерфейсный
	Наличие

	3.11
	Руководство по эксплуатации с паспортом РЭ
	Наличие

	3.12
	Руководство пользователя на русском языке РП
	Наличие

	3.13
	Методические рекомендации МР
	Наличие

	4.
	Применяемые методики
	

	4.1
	Исследование вибрационной чувствительности  на верхних конечностях для ранней диагностики вибрационной болезни 
	Наличие

	1.1. 
	Референсный коридор (норма)  порогов вибрационной чувствительности на верхних конечностях (палец руки)  для  всех частот в двух возрастных группах
	Наличие

	4.3
	Исследование вибрационной чувствительности на верхних конечностях для ранней диагностики полинейропатии (метод профессора Шнайдер Н.А. и соавторов)
	Наличие

	1.2. 
	Референсный коридор (норма)  порогов вибрационной чувствительности на верхних конечностях (палец  руки, шиловидный отросток лучевой кости)  для  всех частот в двух возрастных группах
	Наличие

	4.4
	Исследование вибрационной чувствительности  на верхних конечностях для диагностики и контроля терапевтического лечения туннельного синдрома
	Наличие

	4.6
	Возможность интеграции в Многофункциональный Комплекс “Лаборатория диагностики полинейропатии” с использованием единой базы данных для:
- диагностики центральной и периферической нервной системы, исследования скорости проведения 
по нервным волокнам для диагностики полинейропатии методом миографических исследований.
- диагностики функционального состояния толстых нервных волокон, для ранней диагностики полинейропатии методом исследования вибрационной чувствительности (компьютерная пелеостезиометрия)
- диагностики функционального состояния тонких нервных волокон, для ранней диагностики полинейропатии методом
исследования температурной  чувствительности.
	Наличие

	5.
	Характеристики программного обеспечения
	

	5.1
	Русифицированное программное обеспечение, работающее в среде WINDOWS
	Наличие

	5.2
	Ведение Базы данных пациентов
	Наличие

	5.3
	Данные результатов обследования
	Наличие

	5.4
	Банк референсных коридоров (норм) для всех методик исследования
	Наличие

	5.5
	Паспорт обследования
	Наличие

	5.6
	Информация о пациенте
	Наличие

	5.7
	Информация о персонале
	Наличие

	5.8
	Отчет (шаблон для медицинского заключения) по результатам проведенного исследования, записанное в файл (обычно MS Word).
	Наличие

	5.9
	Статус обследования – новое, записанное, проанализированное
	Наличие

	5.10
	Автоматическое сохранение виброграмм, что позволяет продолжить обследование после перезагрузки компьютера (данные в приборе и компьютере при этом сохраняются)
	Наличие

	5.11
	Автоматическая установка референсных коридоров (норм) на виброграмме в зависимости от выбранной методики и данных о пациенте 
	Наличие

	5.12
	Редактирование виброграмм и заключений по результатам обследования
	Наличие

	5.13
	Возможность анализа обследований, записанных предыдущими версиями программы
	Наличие

	5.14
	Распечатка результатов на принтере
	Наличие

	5.15
	Экспорт данных в форматы, позволяющие обрабатывать результаты с использованием стандартных пакетов программ
	Наличие

	6.
	Характеристики вибротестера
	

	6.1
	Частотный диапазон вибрационных стимулов, Гц
	8,16,32,63,125,250,500

	6.2
	Напряжение прямоугольной формы 
	меандр

	6.3
	Максимальный размах импульсов виброускорения на рабочей поверхности вибратора при установке опорного уровня 0 дБ

	8Гц
	0,44 g

	
	
	16 Гц
	0,45 g

	
	
	32 Гц
	0,24 g

	
	
	63 Гц
	0,28 g

	
	
	125 Гц
	0,16 g

	
	
	250 Гц
	0,38 g

	
	
	500 Гц
	1,01 g

	6.4

	Диапазон установки интенсивности вибрации в дБ относительно опорного уровня 0дБ должны быть:

	-21дБ  +24дБ для частот 8 и 16Гц;

	
	
	-21дБ  +30дБ для частот 32, 63 и 125Гц;

	
	
	-21дБ  +24дБ для частот 250 и 500Гц;

	6.5
	Дискретность установки интенсивности вибрации, дБ
	0,75

	6.6
	Режим управления стимуляцией ручной
	Наличие

	6.7
	Режим управления стимуляцией автоматический – 3 подрежима
	Наличие

	6.8
	Режим управления стимуляцией с персонального компьютера
	Наличие

	6.9


	Работа в автономном режиме без подключения к компьютеру с сохранением в памяти прибора вычисленных значений и их визуализация на панели  индикатора блока вибротестера
	Наличие



	6.10

	Полное внутреннее микропроцессорное управление блока вибротестера в автономном режиме работы
	Наличие


	6.11

	Работа блока вибротестера с  одновременно подключенными к нему двумя внешними вибраторами
	Наличие

	6.12
	Автоматическая идентификация  подключенных вибраторов к блоку вибротестера
	Наличие

	6.13
	Выбор используемого вибратора через меню на блоке вибротестера
	Наличие

	6.14
	Масса  блока вибротестера, кг не более:
	0.6

	6.15
	Масса вибратора, кг не менее:
	0.1

	6.16
	Габаритные размеры блока вибротестера, мм не более:
	190  147  54

	6.17
	Габаритные размеры вибратора, мм не менее:
	40 х 40 х 24

	7.
	Дополнительные условия
	

	7.1
	Гарантия не менее 2 лет
	Наличие

	7.2
	Гарантийное и послегарантийное обслуживание
	Наличие

	8.
	Год выпуска
	Не ранее 2022 года



Прочие условия:
	№
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1
	Требования к гарантийному сроку и (или) объему   предоставления гарантий качества товара, работы  услуги, к  обслуживанию    товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и  наладки  товара,  к  обучению  лиц,  осуществляющих    использование и обслуживание товара при необходимости.
	1. Гарантия на Оборудование не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, но не менее чем срок гарантии, установленный производителем. 
Поставщик обязан в срок, согласованный сторонами, безвозмездно заменить некачественное Оборудование, в случае, если таковое было обнаружено Заказчиком в течение гарантийного срока.
2. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик гарантирует, что оборудование, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного оборудования.
3. Оборудование при поставке должно сопровождаться документами, подтверждающими предоставление производителем и Поставщиком гарантий его качества (гарантийный срок).
4. Поставщик гарантирует:
4.1. Надлежащее качество материалов, используемых для изготовления оборудования, надлежащее качество изготовления оборудования.
4.2. Полное соответствие поставляемого оборудования условиям договора.
5. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части оборудования считается равным гарантийному сроку на основное оборудование. 
6. Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах службы технического обслуживания в г. Иркутске, которая будет осуществлять бесплатное техническое обслуживание и бесплатный ремонт поставленного оборудования в течение гарантийного срока, имеющей в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность.
7. Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях и адресах служб технического обслуживания в г. Иркутске, в которых возможно осуществление технического обслуживания и ремонта поставленного оборудования в послегарантийный период, имеющих в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность.

	2
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности

	Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации. 
Оборудование должно быть новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.
Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования должна сопровождаться документами, удостоверяющими качество (регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия ГОСТ РФ или декларация о соответствии, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон).

	3
	Требование к упаковке, отгрузке Оборудования
	Оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Оборудования от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах и соответствующей требованиям ГОСТ Р. 
Маркировка оборудования и тары (упаковки) оборудования, в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно требованиям ГОСТ Р.
Доставка Оборудования осуществляется с соблюдением условий хранения (перевозки), установленных производителем.
Поставщик обязан произвести сборку, установку (монтаж), настройку, регулировку, сдачу в эксплуатацию оборудования, обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование. 
В случае оказания услуг по сборке, установке (монтажу), настройке, регулировке Оборудования собственными силами Поставщик должен иметь Лицензию на производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Виды выполняемых работ, оказываемых услуг в составе деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники (в части технического обслуживания): монтаж и наладка, контроль технического состояния, периодическое и текущее техническое обслуживание, ремонт медицинской техники. Соисполнители, привлекаемые к оказанию Услуг, должны иметь указанную действующую лицензию.




Ответственное лицо                      Молева И.В.         /_____________________/
                                                                                                         Подпись                
