Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»
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ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ

от  17.05.2023 г.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Информация

	1.1
	Наименование структурного подразделения
	Отделение клинической лабораторной диагностики 

	1.2
	Ответственный исполнитель :
Фамилия, имя, отчество;
Номер контактного телефона
	Молева Ирина Викторовна

	1.3
	Источник финансирования
	☐Средства территориального фонда ОМС
☐Средства от приносящей доход деятельности
☐Субсидии бюджета Иркутской области

	1.4
	Наименование объекта закупки товара (работы, услуги)


	Реагенты  для гематологического анализатора DxH 500, Beckman Coulter Inc.,США.

	1.5
	Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота)

	

	1.6
	Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ

	До 30.04.2024

	1.7
	Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) 

	Ул. Баумана 214/а

	1.8
	Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)	

	По заявке, в течение 10 календарных дней

	1.9
	Начальная (максимальная) цена договора

	

	2.0
	Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии):
Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты)

	













	НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)





	№ п/п
	Наименование
 Товара
	Характеристика товара, функция или величина параметра
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	
Изотонический разбавитель  (дилюент) для гематологического анализатора DxH 500, Beckman Coulter .



	Изотонический раствор для гематологического анализатора, используюется в качестве изотонического буферного разбавителя совместно с лизирующим агентом для подсчета и оценки размера клеток крови, не содержит цианида.  Должен быть совместим с гематологическим анализатором DxH 500, Beckman Coulter Inc.,США, имеющимся в наличии у Заказчика
Состав:
соли натрия   не более 15г/л;
стабилизаторы   не более 1г/л.
Стабильность реагента после вскрытия  упаковки –не менее 60 дней.
Упаковка:не менее 10 л.

	упаковка
	60

	2
	Лизирующий реагент для гематологического анализатора DxH 500, Beckman Coulter .


	Лизирующий раствор для гематологического анализатора,  используюется для лизиса эритроцитов  для  количественного определения гемоглобина,  подсчета, определения размера  и оптического измерения лейкоцитов. 
Должен быть совместим с гематологическим анализатором DxH 500, Beckman Coulter Inc.,США, имеющимся в наличии у Заказчика.
Состав:
Сапонин:  не менее диапазона значений 0,8-2,0 г/л;
другие детергенты:  не менее диапазона значений  0,1-2,0 г/л;
четвертичные соли аммония:  не менее диапазона значений 0,05-0,2.
Стабильность реагента на борту  после вскрытия  упаковки –не менее 60 дней.
Упаковка: не менее 500 мл. 
 
	упаковка
	50

	3
	Очищающий реагент (чистящий агент) для гематологического анализатора DxH 500, Beckman Coulter .


	Очищающий реагент (чистящий агент)  предназначен для использования с компонентами систем серии DxH 500, которые контактируют с пробами крови, биоразлагаемый очистител ь содержит протеолитический фермент, способствующий удалению накоплений белка. Должен быть совместим с гематологическим анализатором DxH 500, Beckman Coulter Inc.,США, имеющимся в наличии у Заказчика. В составе чистящего агента  азид и формальдегид отсутствуют.
Стабильность реагента на борту  после вскрытия  упаковки –не менее 3 месяцев.
Упаковка: не менее 500 мл.

	упаковка
	65

	4
	Контрольная кровь 3-х уровневая

	Гематологический контрольный материал -  контрольная кровь (низкий, нормальный и высокий уровни), используется для мониторинга значений многопараметрических гематологических анализаторов серии DxH 500 в in vitro диагностике. Должен быть совместим 
с гематологическим анализатором DxH 500, Beckman Coulter Inc.,США, имеющимся в наличии у Заказчика.

Состав:взвесь эритроцитов  человека, 
лейкоцитов  и тромбоцитов млекопитающих, суспендированных в плазмаподобной жидкости с консервантами.
Количество флаконов с аномально низким контролем не менее 2шт. 
Объём флакона с аномально низким контролем не менее 2,3 мл. 
Количество флаконов с нормальным контролем не менее 2 шт. 
Объём флакона с нормальным контролем не менее 2,3 мл. 
Количество флаконов с аномально высоким контролем не менее 2шт. 
Объём флакона с аномально высоким контролем не менее 2,3 мл. Наличие таблицы ожидаемых результатов обязательно.

	набор
	6

	5
	Калибратор
	Стабилизированная кровь с аттестованными значениями, используется для определения коэффициентов калибровки многопараметрических гематологических анализаторов серии DxH 500 в in vitro диагностике.  Должен быть совместим с гематологическим анализатором DxH 500, Beckman Coulter Inc.,США, имеющимся в наличии у Заказчика.
Состав:взвесь лейкоцитов человека, 
лейкоцитов млекопитающих и тромбоцитов млекопитающих, суспензированные в плазмоподобной жидкости с консервантами. Наличие таблицы ожидаемых результатов обязательно.
Набор: не менее 2 флаконов, объёмом  не менее 2 мл.каждый.

	набор
	1



               Приложение к заявке:
1. Коммерческое предложение: АО «БиоХимМак Диагностика».  
1. Коммерческое предложение:ООО «Брегис».
1. Коммерческое предложение: ООО «Диавендор».        
    
              Ответственный исполнитель      ______________    Молева И.В.                 






