УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

___________________/ Ж.В. Есева

«____»____________2023 г. 

М.П

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ
от ___________2023 г.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Информация

	1.1
	Наименование структурного подразделения
	Физиотерапевтическое отделение

	1.2
	Ответственный исполнитель:
Фамилия, имя, отчество;
Номер контактного телефона
	Зав. отделением
Сизых С.А.


	1.3
	Источник финансирования
	☐Средства территориального фонда ОМС
☐Средства от приносящей доход деятельности
☐Субсидии бюджета Иркутской области

	1.4
	ОКПД2
	26.60.13.150

	1.5
	Наименование объекта закупки товара (работы, услуги)
	Поставка аппарата КВЧ - терапии "КВЧ - НД"

	1.6
	Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота)

	Цена договора включает стоимость оборудования, НДС (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), стоимость доставки оборудования по адресу Заказчика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на проведение ввода в эксплуатацию оборудования, расходы на проведение инструктажа специалистов Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением Договора.

	1.7
	Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ
	Поставка оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора.

	1.8
	[bookmark: OLE_LINK1]Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги)

	г. Иркутск, ул. Баумана 214а/1

	1.9
	Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)	
	В соответствии с условиями договора

	2.0
	Начальная (максимальная) цена договора
	95200,00





























Техническое задание 
на поставку аппарата КВЧ - терапии "КВЧ - НД"

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Поставка аппарата КВЧ - терапии "КВЧ - НД"
	Указаны в Таблице 1
	Шт.
	1



Таблица 1.
	№ п. п.
	Наименование параметра
	Значение параметра

	1
	Аппарат КВЧ терапии
	Наличие

	1.1
	Назначение
	Аппарат предназначен для оказания терапевтического воздействия на организм человека с помощью энергии электромагнитных волн диапазона крайне высоких частот (КВЧ) самостоятельно, или в сочетании с другими лечебными средствами.

	1.2
	Области применения аппарата

	· Гастроэнтерология: лечение язвенной болезни желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки без образования грубого рубца, лечение эрозийных гастритов.
· Хирургия: предупреждение послеоперационных отклонений, связанных со снижением иммунных свойств организма, лечение ожогов, лечение остеохондроза, лечение трофических язв, травматические повреждения мягких тканей, лечение ран различной этиологии, в том числе и огнестрельных.
· Кардиология: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца.
· Травматология и ортопедия: асептический некроз головки бедренной кости, стимуляция репаративных процессов травматических костных повреждений.
· Гинекология: лечение воспалительных заболеваний придатков, лечение эрозий шейки матки.
· Иммунология: стимуляция иммунной системы организма.
· Онкология: cнижение побочного токсического действия химиотерапевтических препаратов. 
· Стоматология: лечение парадонтоза.
· Пульманология: лечение бронхиальной астмы. 
· Спортивная медицина.
· Улучшение сна, поднятие тонуса организма.

	1.3
	Возможность воздействия на человека в диапазоне частот 42,0-42,4 Гц (7,1 мм)
	Наличие

	1.4
	Возможность воздействия на человека в диапазоне частот 53,3-53,7 Гц (5,6 мм)
	Наличие

	1.5
	Возможность воздействия на человека в диапазоне частот 60,3-60,7 Гц (4,9 мм)
	Наличие

	1.6
	Возможность выбора частоты излучения
	Наличие

	1.7
	Плотность потока мощности на выходе излучателя, мВт/кв. см, не уже
	2…6

	1.8
	Непрерывный режим работы
	Наличие

	1.9
	Дробный режим работы
	Наличие

	1.10
	Количество каналов для подключения сменных излучателей, не менее
	3

	1.11
	Индикатор излучения
	Наличие

	1.12
	Диапазон модуляции частоты электромагнитных колебаний излучателей, мГц, не уже
	50…150

	1.13
	Частота модуляции, Гц, не уже
	40…60

	1.14
	Диапазон задания времени процедуры, мин, не уже
	1…99

	1.15
	Дискретность таймера 1 мин
	Соответствие 

	1.16
	Габаритные размеры электронного блока, мм, не более 
	200х120х50

	1.17
	Масса, кг, не более
	2,5

	1.18
	Питание, В/Гц
	220/50

	1.19
	Потребляемая мощность, Вт, не более
	10

	1.20
	Возможность подключения акупунктурной насадки
	Наличие

	2
	Комплект поставки
	

	2.1
	Блок питания и управления с сетевым шнуром, шт., не менее
	1

	2.2
	Акупунктурная насадка, шт., не менее
	1

	2.3
	Паспорт, шт., не менее
	1

	2.4
	КВЧ излучатели:
	

	2.4.1
	7,1 мм, шт., не менее
	1

	2.4.2
	5,6 мм, шт., не менее
	1

	2.4.3
	4,9 мм, шт., не менее
	1



Прочие условия:
	№
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1
	Требования к гарантийному сроку и (или) объему   предоставления гарантий качества товара, работы  услуги, к  обслуживанию    товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и  наладки  товара,  к  обучению  лиц,  осуществляющих    использование и обслуживание товара при необходимости.
	1. Гарантия на Оборудование не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, но не менее чем срок гарантии, установленный производителем. 
Поставщик обязан в срок, согласованный сторонами, безвозмездно заменить некачественное Оборудование, в случае, если таковое было обнаружено Заказчиком в течение гарантийного срока.
2. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик гарантирует, что оборудование, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного оборудования.
3. Оборудование при поставке должно сопровождаться документами, подтверждающими предоставление производителем и Поставщиком гарантий его качества (гарантийный срок).
4. Поставщик гарантирует:
4.1. Надлежащее качество материалов, используемых для изготовления оборудования, надлежащее качество изготовления оборудования.
4.2. Полное соответствие поставляемого оборудования условиям договора.
5. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части оборудования считается равным гарантийному сроку на основное оборудование. 
6. Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах службы технического обслуживания в г. Иркутске, которая будет осуществлять бесплатное техническое обслуживание и бесплатный ремонт поставленного оборудования в течение гарантийного срока, имеющей в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность.
7. Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях и адресах служб технического обслуживания в г. Иркутске, в которых возможно осуществление технического обслуживания и ремонта поставленного оборудования в послегарантийный период, имеющих в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность.

	2
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности

	Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации. 
Оборудование должно быть новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.
Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования должна сопровождаться документами, удостоверяющими качество (регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия ГОСТ РФ или декларация о соответствии, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон).

	3
	Требование к упаковке, отгрузке Оборудования
	Оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Оборудования от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах и соответствующей требованиям ГОСТ Р. 
Маркировка оборудования и тары (упаковки) оборудования, в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно требованиям ГОСТ Р.
Доставка Оборудования осуществляется с соблюдением условий хранения (перевозки), установленных производителем.
Поставщик обязан произвести сборку, установку (монтаж), настройку, регулировку, сдачу в эксплуатацию оборудования, обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование. 
В случае оказания услуг по сборке, установке (монтажу), настройке, регулировке Оборудования собственными силами Поставщик должен иметь Лицензию на производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Виды выполняемых работ, оказываемых услуг в составе деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники (в части технического обслуживания): монтаж и наладка, контроль технического состояния, периодическое и текущее техническое обслуживание, ремонт медицинской техники. Соисполнители, привлекаемые к оказанию Услуг, должны иметь указанную действующую лицензию.





Ответственное лицо                      _______________/_____________________/
                                                                                                         Подпись                



[bookmark: _GoBack]
