Договор № 063-23
на поставку медицинских расходных материалов, катетеров периферических и игл медицинских стерильных

г. Иркутск                                                               			«17» марта 2023 г. 

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница №8», именуемое в дальнейшем  Заказчик, в лице главного врача Есевой Жанны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество  с ограниченной ответственностью фирма «МЕДИНА», именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице директора Красноштанова Михаила Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, на основании результатовопределения Поставщика путем проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских расходных материалов, катетеров периферических и игл медицинских стерильных№ 32312125838 от 27.02.2023 г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку медицинских расходных материалов, катетеров периферических и игл медицинских стерильных в количестве и по ценам, указанным в спецификации (Приложение № 1), Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Договора составляет 245 760,00 (двести сорок пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, включает в себя стоимость Товара, НДС (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС) и другие обязательные платежи (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и другие затраты, предусмотренные настоящим Договором), является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, то есть является конечной. 
2.2.  Оплата за Товар производится по факту получения Товара на основании счета в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания товарной накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.3. Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора по соглашению Сторон.
2.4. В случае если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное настоящим Договором количество Товара не более чем на десять процентов, то при этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара определяется как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.
2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе произвести оплату поставленного Товара за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 6 настоящего Договора. 

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество товара должно соответствовать условиям договора, ГОСТ, техническим условиям и подтверждается необходимыми сертификатами, документом о качестве, установленном для данного вида товара.
3.2. Товар должен находиться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам, установленным законодательством РФ и не имеющей дефектов изготовления и транспортировки.
3.3. Упаковка должна предохранять товар от порчи, утраты товарного вида.
3.4. Тара и упаковка входят в стоимость поставляемого товара.
3.5. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Поставка товара осуществляется по адресу: г. Иркутск: ул. Ярославского 300, ул. Баумана 214А, ул. Баумана 206 в рабочие дни с 09.00 ч. до 15.00 ч.
4.2. Тара и упаковка возврату не подлежат.
4.3. Поставка товара осуществляется силами Поставщика партиями по заявкам Заказчика с момента подписания договора по 31.12.2023 г. Поставка товара по заявке Заказчика осуществляется в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подачи такой заявки.
4.4. По решению Заказчика для приемки результатов Договора может создаваться приемочная комиссия.
4.5. При доставке Товара Заказчик производит приемку Товара по количеству. 
4.6. Для проверки Товара на соответствие условиям договора Заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18.11.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» договоров. Эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 
4.7. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Товара производит приемку Товара по качеству, подписывает товарную накладную на Товар или направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания товарной накладной на Товар. При этом Поставщиком и Заказчиком составляется и подписывается акт, в котором указывается количество товаров ненадлежащего качества, основные недостатки, обнаруженные при приемке, и срок их устранения (замена поставленных товаров товарами надлежащего качества).Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора. Допускается приемка результатов отдельного этапа исполнения договора либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
4.8. В случае недопоставки Товара Поставщик производит допоставку в течение 5-ти дней с момента его уведомления, а при наличии брака Поставщик за свой счет заменяет некачественный Товар в срок, установленный в соответствии с п. 4.7. настоящего Договора.
4.9. Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарной накладной.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. Поставить Товар согласно Спецификации (Приложение № 1), надлежащего качества и количества в порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора, с приложением документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям законодательства Российской Федерации, а также в надлежащей таре и упаковке, уведомив при этом Заказчика в срок, указанный в п. 4.3. настоящего Договора.
5.1.2. В случае обнаружения недостатков Товара в процессе приемки Товара устранить недостатки в порядке и сроки, указанные в акте, составленном в соответствии с п. 4.7. настоящего Договора.
5.1.3. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2.В случае нарушения по своей вине Заказчиком сроков, предусмотренных п. 2.2. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, установленных п. 2.2. настоящего Договора до момента полного исполнения обязательств.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.3. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательства.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных в пп. 5.1.1. - 5.1.3. настоящего Договора Поставщик уплачивает Заказчику штрафв размере 1% от стоимости некачественного или поврежденного товара. 
6.5. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору, обязана произвести уплату штрафа и пени в течение 20 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны. 
6.6. Уплата штрафа и пени не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по договору. Поставщик также обязан возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения (неисполнения) Поставщиком принятых на себя обязательств.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Размер обеспечения исполнения договора составляет 8 341,30 рублей.
7.2. Исполнение Договора обеспечивается предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно. 
7.3. В случае если надлежащее исполнение обязательств Поставщика по настоящему Договору обеспечивается внесением денежных средств, то Заказчик возвращает Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного заявления Поставщика при условии полного выполнения им всех обязательств по Договору.
7.4. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. 
7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечение исполнения договора переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.
7.6. Обеспечение исполнения договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.
7.7. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Поставщик.
7.8. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.
8.2. Каждая из сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 10 (десяти) рабочих дней с начала их действия.   
8.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ 
9.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
10.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством РФ порядке.  

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.  
11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим гражданским законодательством. 
11.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.
11.5. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине Поставщика Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, а также обратиться к Поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.
11.6. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по Договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения Договора.
11.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью
- Спецификация (Приложение№1)

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
ОГАУЗ «ИГКБ № 8» 
Адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300
Телефон 44-31-30, 502-490
ИНН 3810009342    
КПП 381001001
Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», л/с 80303090207)
Казначейский счет 03224643250000003400
Банковский счет 40102810145370000026
Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск
БИК 012520101


Главный врач
______________________/Ж.В. Есева/
М.П.
	Поставщик:
ООО фирма «МЕДИНА»
Адрес: 664011, г. Иркутск, пер. Пугачева 3-Б
Телефон (3952) 20-01-88
ИНН 3809016313
КПП 380801001
ОГРН 1023801028129
ОКПО 16609393
р/с 40702810518020100273
Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутск
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607
medinacom@mail.ru

Директор
_______________/М.Н. Красноштанов/
М.П.





























Приложение № 1
                                              к договору № 063-23
от  17 марта 2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	Наименование товара, работ, услуг, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии)
	Характеристики товара, работ, услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	Производитель
	Наименование страны 
происхождения
	Цена за ед., руб.
	Сумма с НДС, руб.

	1
	Катетер для периферических сосудов, G16
	Соответствие КТРУ 32.50.13.110-00004593
"Стерильная гибкая трубка предназначена для введения в кровеносные сосуды конечностей, доступные для чрескожного введения (т.е. периферические сосуды), и имеет небольшую длину для удержания ее дистального конца вблизи места введения. Включает в себя 2 -8 см (1-3 дюйма) пластиковую трубку с металлическим стилетом внутри его просвета (наигольные катетеры). Чаще всего она используется с инфузионными устройствами для короткого времени использования (семь дней) для введения нераздражающих жидкостей, электролитов, витаминов, лекарственных средств, а также для введения некоторых анестетиков в периферические сосуды пациентов с хорошим венозным доступом. Это устройство одноразового использования.
Инъекционный порт – наличие
Крылья для фиксации – наличие
Механизм защиты инъекционного порта – наличие
Рабочая длина   45мм
Рентгеноконтрастность – наличие
Дополнительные характеристики:
- материал изготовления катетера - фторэтиленпропилен (FEP) (для обеспечения возможности повторных вливаний в течение 5 суток без побочных явлений в виде перелома катетера, его закупорки, развития флебита у пациента);
- скорость потока, мл/мин -200 (с целью обеспечения бесперебойного поступления лекарственного препарата в вену с заданной скоростью);
- трехгранная заточка иглы – соответствие (с целью снижения болевых ощущений и травматизации стенки вены при пункции);
- защитный колпачок на игле – наличие (для профилактики травмирования персонала и пациента);
- прозрачная канюля катетера – наличие (с целью визуализации корректности пункции);
- винтовой колпачок ЛуерЛок на основном порте катетера наличие (с целью сохранения стерильности между инфузиями);
- дополнительный порт – наличие (с целью болюсного введения , одновременного подключения двух инфузионных линий);
- крылья имеют перфорационные отверстия – наличие (с целью фиксации катетера и для вентиляции поверхности кожи);
- полуавтоматическая заглушка порта типа SnapFit – наличие (с целью манипуляций одной рукой и профилактики самоудаления ,перелома трубки катетера);
- цветовая кодировка крышки порта – наличие;
Изделие стерильное, срок годности 5 лет.
	шт
	100
	«Веллмед Интернэшнл ИндастризПвт. Лтд.»
	Индия
	31,50
	3150,00

	2
	Катетер для периферических сосудов, G18
	Соответствие КТРУ 32.50.13.110-00004593
"Стерильная гибкая трубка предназначена для введения в кровеносные сосуды конечностей, доступные для чрескожного введения (т.е. периферические сосуды), и имеет небольшую длину для удержания ее дистального конца вблизи места введения. Включает в себя 2 -8 см (1-3 дюйма) пластиковую трубку с металлическим стилетом внутри его просвета (наигольные катетеры). Чаще всего она используется с инфузионными устройствами для короткого времени использования ( семь дней ) для введения нераздражающих жидкостей, электролитов, витаминов, лекарственных средств, а также для введения некоторых анестетиков в периферические сосуды пациентов с хорошим венозным доступом. Это устройство одноразового использования.
Инъекционный порт – наличие
Крылья для фиксации – наличие
Механизм защиты инъекционного порта – наличие
Рабочая длина  45мм
Рентгеноконтрастность – наличие
Дополнительные характеристики:
- материал изготовления катетера - фторэтиленпропилен (FEP) (для обеспечения возможности повторных вливаний в течение 5 суток без побочных явлений в виде перелома катетера, его закупорки, развития флебита у пациента);
- скорость потока, мл/мин -95 (с целью обеспечения бесперебойного поступления лекарственного препарата в вену с заданной скоростью);
- трехгранная заточка иглы – соответствие (с целью снижения болевых ощущений и травматизации стенки вены при пункции);
- защитный колпачок на игле – наличие (для профилактики травмирования персонала и пациента);
- прозрачная канюля катетера – наличие (с целью визуализации корректности пункции);
- винтовой колпачок ЛуерЛок на основном порте катетера наличие (с целью сохранения стерильности между инфузиями);
- дополнительный порт – наличие (с целью болюсного введения, одновременного подключения двух инфузионных линий);
- крылья имеют перфорационные отверстия – наличие (с целью фиксации катетера и для вентиляции поверхности кожи);
- полуавтоматическая заглушка порта типа SnapFit – наличие (с целью манипуляций одной рукой и профилактики самоудаления, перелома трубки катетера);
- цветовая кодировка крышки порта – наличие;
Изделие стерильное, срок годности  5 лет.
	шт
	2500
	«Веллмед Интернэшнл ИндастризПвт. Лтд.»
	Индия
	26,50
	66250,00

	3
	Катетер для периферических сосудов, G20
	Соответствие КТРУ 32.50.13.110-00004593
"Стерильная гибкая трубка предназначена для введения в кровеносные сосуды конечностей, доступные для чрескожного введения (т.е. периферические сосуды), и имеет небольшую длину для удержания ее дистального конца вблизи места введения. Включает в себя 2 -8 см (1-3 дюйма) пластиковую трубку с металлическим стилетом внутри его просвета (наигольные катетеры). Чаще всего она используется с инфузионными устройствами для короткого времени использования (семь дней ) для введения нераздражающих жидкостей, электролитов, витаминов, лекарственных средств, а также для введения некоторых анестетиков в периферические сосуды пациентов с хорошим венозным доступом. Это устройство одноразового использования.
Инъекционный порт – наличие
Крылья для фиксации – наличие
Механизм защиты инъекционного порта – наличие
Рабочая длина  32 мм
Рентгеноконтрастность – наличие.
Дополнительные характеристики:
- материал изготовления катетера - фторэтиленпропилен (FEP) (для обеспечения возможности повторных вливаний в течение 5 суток без побочных явлений в виде перелома катетера, его закупорки, развития флебита у пациента);
- скорость потока, мл/мин -61 (с целью обеспечения бесперебойного поступления лекарственного препарата в вену с заданной скоростью);
- трехгранная заточка иглы – соответствие (с целью снижения болевых ощущений и травматизации стенки вены при пункции);
- защитный колпачок на игле – наличие (для профилактики травмирования персонала и пациента);
- прозрачная канюля катетера – наличие (с целью визуализации корректности пункции);
- винтовой колпачок ЛуерЛок на основном порте катетера наличие (с целью сохранения стерильности между инфузиями);
- дополнительный порт – наличие (с целью болюсноговведения,одновременного подключения двух инфузионных линий);
- крылья имеют перфорационные отверстия – наличие (с целью фиксации катетера и для вентиляции поверхности кожи);
- полуавтоматическая заглушка порта типа SnapFit – наличие (с целью манипуляций одной рукой и профилактики самоудаления , перелома трубки катетера);
- цветовая кодировка крышки порта – наличие;
Изделие стерильное, срок годности 5 лет.
	шт
	1000
	«Веллмед Интернэшнл ИндастризПвт. Лтд.»
	Индия
	26,50
	26500,00

	4
	Катетер для периферических сосудов, G22
	Соответствие КТРУ 32.50.13.110-00004593
"Стерильная гибкая трубка предназначена для введения в кровеносные сосуды конечностей, доступные для чрескожного введения (т.е. периферические сосуды), и имеет небольшую длину для удержания ее дистального конца вблизи места введения.Включает в себя 2 -8 см (1-3 дюйма) пластиковую трубку с металлическим стилетом внутри его просвета (наигольные катетеры). Чаще всего она используется с инфузионными устройствами для короткого времени использования (семь дней) для введения нераздражающих жидкостей, электролитов, витаминов, лекарственных средств, а также для введения некоторых анестетиков в периферические сосуды пациентов с хорошим венозным доступом. Это устройство одноразового использования.
Инъекционный порт – наличие
Крылья для фиксации – наличие
Механизм защиты инъекционного порта – наличие
Рабочая длина  25мм
Рентгеноконтрастность – наличие
Дополнительные характеристики:
- материал изготовления катетера - фторэтиленпропилен (FEP) (для обеспечения возможности повторных вливаний в течение 5 суток без побочных явлений в виде перелома катетера, его закупорки, развития флебита у пациента);
- скорость потока,  мл/мин -36 (с целью обеспечения бесперебойного поступления лекарственного препарата в вену с заданной скоростью);
- трехгранная заточка иглы – соответствие (с целью снижения болевых ощущений и травматизации стенки вены при пункции);
- защитный колпачок на игле – наличие (для профилактики травмирования персонала и пациента);
- прозрачная канюля катетера – наличие (с целью визуализации корректности пункции);
- винтовой колпачок ЛуерЛок на основном порте катетера наличие (с целью сохранения стерильности между инфузиями);
- дополнительный порт – наличие (с целью болюсноговведения,одновременного подключения двух инфузионных линий);
- крылья имеют перфорационные отверстия – наличие (с целью фиксации катетера и для вентиляции поверхности кожи);
- полуавтоматическая заглушка порта типа SnapFit – наличие (с целью манипуляций одной рукой и профилактики самоудаления,перелома трубки катетера);
- цветовая кодировка крышки порта – наличие;
Изделие  стерильное, срок годности  5 лет.
	шт
	1200
	«Веллмед Интернэшнл ИндастризПвт. Лтд.»
	Индия
	26,50
	31800,00

	5
	Катетер для периферических сосудов G20 с трехходовым краном
	Соответствие КТРУ 32.50.13.110-00004593
"Стерильная гибкая трубка предназначена для введения в кровеносные сосуды конечностей, доступные для чрескожного введения (т.е. периферические сосуды), и имеет небольшую длину для удержания ее дистального конца вблизи места введения.Включает в себя 2 -8 см (1-3 дюйма) пластиковую трубку с металлическим стилетом внутри его просвета (наигольные катетеры). Чаще всего она используется с инфузионными устройствами для короткого времени использования (семь дней) для введения нераздражающих жидкостей, электролитов, витаминов, лекарственных средств, для введения некоторых анестетиков в периферические сосуды пациентов с хорошим венозным доступом. Это устройство одноразового использования.
Инъекционный порт – наличие
Крылья для фиксации – наличие
Механизм защиты инъекционного порта – наличие
Рабочая длина  32 мм
Рентгеноконтрастность – наличие
Дополнительные характеристики:
- материал изготовления катетера - фторэтиленпропилен (FEP) (для обеспечения возможности повторных вливаний в течение 5 суток без побочных явлений в виде перелома катетера, его закупорки, развития флебита у пациента);
- скорость потока, мл/мин -61 (с целью обеспечения бесперебойного поступления лекарственного препарата в вену с заданной скоростью);
- трехгранная заточка иглы – соответствие (с целью снижения болевых ощущений и травматизации стенки вены при пункции);
- защитный колпачок на игле – наличие (для профилактики травмирования персонала и пациента);
- прозрачная канюля катетера – наличие (с целью визуализации корректности пункции);
- винтовой колпачок ЛуерЛок на основном порте катетера наличие (с целью сохранения стерильности между инфузиями);
- дополнительный боковой порт с винтовой заглушкой – наличие (с целью одновременного подключения двух инфузионных линий);
- трехходовой кран, интегрированный в корпус павильона катетера, для регулировки и остановки инфузионных потоков, а также их попеременного включения - наличие;
- поворотная лопасть с указанием направлений каналов, для оперативного определения открытых и закрытых каналов – наличие;
- диапазон вращения 360 градусов – наличие (с целью оптимизации регулировки рабочих положений в процессе инфузии);
- рабочие положения, через каждые 45 градусов – наличие (чередование “открытых” и “закрытых” рабочих положений обеспечивает быструю и безошибочную ориентацию персонала в статусе процесса инфузии);
- цветовая кодировка лопастей крана – наличие;
Изделие стерильное, срок годности  5 лет.
	шт
	200
	«Веллмед Интернэшнл ИндастризПвт. Лтд.»
	Индия
	115,00
	23000,00

	6
	Катетер для периферических сосудов G22 с трехходовым краном
	Соответствие КТРУ 32.50.13.110-00004593
"Стерильная гибкая трубка предназначена для введения в кровеносные сосуды конечностей, доступные для чрескожного введения (т.е. периферические сосуды), и имеет небольшую длину для удержания ее дистального конца вблизи места введения.Включает в себя 2 -8 см (1-3 дюйма) пластиковую трубку с металлическим стилетом внутри его просвета (наигольные катетеры). Чаще всего она используется с инфузионными устройствами для короткого времени использования (семь дней ) для введения нераздражающих жидкостей, электролитов, витаминов, лекарственных средств, а также для введения некоторых анестетиков в периферические сосуды пациентов с хорошим венозным доступом. Это устройство одноразового использования.
Инъекционный порт – наличие
Крылья для фиксации – наличие
Механизм защиты инъекционного порта – наличие
Рабочая длина 25 мм
Рентгеноконтрастность – наличие
Дополнительные характеристики:
- материал изготовления катетера - фторэтиленпропилен (FEP) (для обеспечения возможности повторных вливаний в течение 5 суток без побочных явлений в виде перелома катетера, его закупорки, развития флебита у пациента);
- скорость потока,  мл/мин -36 (с целью обеспечения бесперебойного поступления лекарственного препарата в вену с заданной скоростью);
- трехгранная заточка иглы – соответствие (с целью снижения болевых ощущений и травматизации стенки вены при пункции);
- защитный колпачок на игле – наличие (для профилактики травмирования персонала и пациента);
- прозрачная канюля катетера – наличие (с целью визуализации корректности пункции);
- винтовой колпачок ЛуерЛок на основном порте катетера наличие (с целью сохранения стерильности между инфузиями);
- дополнительный боковой порт с винтовой заглушкой – наличие (с целью одновременного подключения двух инфузионных линий);
- трехходовой кран, интегрированный в корпус павильона катетера, для регулировки и остановки инфузионных потоков, а также их попеременного включения - наличие;
- поворотная лопасть с указанием направлений каналов, для оперативного определения открытых и закрытых каналов – наличие;
- диапазон вращения 360 градусов – наличие (с целью оптимизации регулировки рабочих положений в процессе инфузии);
- рабочие положения, через каждые 45 градусов – наличие (чередование “открытых” и “закрытых” рабочих положений обеспечивает быструю и безошибочную ориентацию персонала в статусе процесса инфузии);
- цветовая кодировка лопастей крана – наличие;
Изделие стерильное, срок годности  5 лет.
	шт
	200
	«Веллмед Интернэшнл ИндастризПвт. Лтд.»
	Индия
	115,00
	23000,00

	7
	Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная
	КТРУ 32.50.13.110-00005177
Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов ,оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови , держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования.
Дополнительные характеристики:
Диаметр иглы, G 18 (1,2) (обусловлено потребностью заказчика);
Длина иглы –  40мм;
Соединение типа Луер – наличие (С целью присоединения шприцев, инфузионных систем и удлинительных линий);
Цветовая кодировка размера иглы – наличие, с целью корректного подбора размера иглы;
Трехгранная лазерная заточка иглы – наличие;
Индивидуальная стерильная упаковка.
	шт
	9600
	«ВеньчжоуБэйпуСайенс энд ТехнолоджнКо.,Лтд.»
	Китай
	1,60
	15360,00

	8
	Игла спинальная, одноразового использования G20
	КТРУ 32.50.13.110-00004083
"Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, разработанный для введения анестетиков , анальгетиков интратекально (в пространство под паутинной оболочкой головного и спинного мозга), взятия образца спинномозговой жидкости (СМЖ) и введения интратекального катетера (например, люмбоперитонеального шунта, спинального катетера. Изделие, имеет отверстия, пружинный наконечник и используется для краткосрочного введения; обычно изготавливается из металлических и пластиковых материалов. Это изделие для одноразового использования."
Длина, см  8;
Проводниковая игла – Нет;
Тип иглы – Квинке.
Дополнительные характеристики:
Материал иглы – нержавеющая сталь;
Прозрачный павильон иглы с пальцевыми упорами и противоскользящим рельефом   - соответствие (обеспечивает контроль обратного тока спинно-мозговой жидкости и определение правильного позиционирования иглы в субарахноидальном пространстве);
Идентификатором поступления ликвора – наличие (Прозрачное окно визуализации павильона иглы с эффектом увеличительного стекла позволяет быстро определить обратный ток ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном пространстве);
Выступ «стрелка» - наличие;
Мандрен - стержень для закрытия просвета иглы, придания жесткости при ее введении, а также защиты иглы от блокирования ее просвета кожей и подкожными тканями – наличие;
Стерильное медицинское изделие, срок годности 5 лет.
	шт
	100
	«Апексмед Интернэшнл Б.В.»
	Нидерланды
	205,00
	20500,00

	9
	Игла для шприц-ручек № 100
	КТРУ- 32.50.13.110-00005038
Игла для автоинъектора Изделие, разработанное для парентерального введения лекарственного средства, содержащегося в картридже, который является неотъемлемой частью автоинъектора (шприц-ручки с лекарственным средством), прикрепляется , вставляется в автоинъектор.  Используется лицами, которые регулярно вводят себе дозы инсулина, гормонов , других лекарственных средств. Изделие, представляет собой двухконечную иглу из нержавеющей стали различных размеров, которая фиксируется в резьбовом разъеме из пластика в месте соединения с автоинъектором. Изделие поставляется в герметичной стерильной упаковке и может иметь специальную безопасную конструкцию для минимизации риска травмирования иглой. Это изделие для одноразового использования, для шприц-ручек для введения инсулина. Размер по требованию заказчика 31G  0,25 х 6 мм.    
	шт
	3600
	«СФМ Госпитал Продактс ГмбХ»
	Германия
	9,00
	32400,00

	10
	Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная
	КТРУ 32.50.13.110-00005177
Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов , оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови , держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования.
Дополнительные характеристики:
Диаметр иглы, G 21 (0,8) (обусловлено потребностью заказчика);
Длина иглы –  40мм;
Соединение типа Луер – наличие (С целью присоединения шприцев, инфузионных систем и удлинительных линий);
Цветовая кодировка размера иглы – наличие, с целью корректного подбора размера иглы;
Трехгранная лазерная заточка иглы – наличие;
Индивидуальная стерильная упаковка.
	шт
	1000
	«СФМ Госпитал Продактс ГмбХ»
	Германия
	3,80
	3800,00

	
	ИТОГО (цена договора):
	245 760,00
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Прочие условия:
1. Товар должен иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%.
2. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации (системе сертификации ГОСТ).
3. Качество товара должно соответствовать условиям договора, ГОСТ, техническим условиям и подтверждается необходимыми сертификатами, документом о качестве, установленном для данного вида товара.
4. Товар должен находиться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам, установленным законодательством РФ и не имеющей дефектов изготовления и транспортировки.  
5. Упаковка должна предохранять товар от порчи, утраты товарного вида. 
6. Тара и упаковка входят в стоимость поставляемого товара. 
7. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. 
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